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			Resumen

			Se presenta el caso de un paciente varón de 82 años con antecedente de implante de marcapasos unicameral hace 7 años, por bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que experimenta presíncopes. En la telemetría se encontró alerta de posible daño de cable electrodo y entrada de ruido ventricular que coincide con falla de captura, por lo que se programó reemplazo de todo el sistema de estimulación. Durante la intervención se observó rotura del aislante del electrodo. El abordaje subclavio puede ocasionar daño en el electrodo por atrapamiento en los tejidos blandos que atraviesa antes de ingresar al sistema venoso y estiramiento iterativo. La rotura del aislante se puede manifestar como pérdida de captura y presencia de ruido en el electrocardiograma, caída de la impedancia del cable e imágenes radiográficas sugerentes. El abordaje axilar es una opción segura y eficaz, por lo que se recomienda para el implante de cables transvenosos.

			Palabras clave: Marcapaso Artificial; Vena Subclavia; Vena Axilar (fuente: DeCS BIREME).

			Rupture of pacemaker electrode insulator due to subclavian entrapment. Case report

			Abstract

			We present the case of an 82-year-old male patient with a history of single-chamber pacemaker implantation 7 years ago, due to third-degree atrioventricular block, who experienced presyncope. Telemetry showed a warning of possible electrode lead damage and ventricular noise input coinciding with capture failure, so the entire pacing system was programmed to be replaced. During the intervention, breakage of the electrode insulator was observed.  The subclavian approach can cause damage to the electrode due to entrapment in the soft tissues it passes through before entering the venous system and iterative stretching. Insulator breakage may manifest as loss of capture and presence of noise on the electrocardiogram, drop in lead impedance, and suggestive radiographic images. The axillary approach is a safe and effective option and is therefore recommended for transvenous lead implantation.
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			Introducción

			El síndrome de aplastamiento subclavio es una complicación rara, pero conocida del fallo en el electrodo del marcapasos (1,2), al realizarse el abordaje subclavio el electrodo generalmente pasa a través del musculo subclavio, el ligamento costoclavicular o ambos (3), esto puede generar atrapamiento y daño en el electrodo debido a una flexión y extensión repetida, ocasionando fractura del conductor o rotura del aislante, presentamos un caso de disfunción de marcapaso ocasionado por rotura del aislante del electrodo insertado por abordaje subclavio.

			Reporte de caso 

			Paciente varón de 82 años, con antecedentes de fibrilación auricular paroxística, bloqueo auriculoventricular de tercer grado e implante de marcapaso unicameral por abordaje venoso subclavio 7 años atrás, que había experimentado episodios de presíncopes desde un mes antes del ingreso y con mayor frecuencia en la última semana, y que también acusaba sensación de «electricidad» en el pecho, que ocurrían con los cambios de posición y movimiento del hombro izquierdo. Llegó referido de otra institución por disfunción del marcapasos. En la telemetría se registró un evento de entrada de ruido ventricular que coincide con falla de captura del electrodo, alerta de posible daño de cable ventricular, estimulación ventricular 99,5%, impedancia del cable 396 Ohm, umbral de captura 1,0v. y duración de batería estimada en 2 años. En el electrocardiograma se observó fibrilación auricular como ritmo de base y espiga de estimulación sin captura ventricular (Figura 1). Esto ocurría en forma intermitente y se reproducía a la manipulación en la zona del bolsillo.
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			Se decidió cambio de generador con implante de nuevo electrodo ventricular. En la venografía se observó ingreso del electrodo al sistema venoso a través de la vena subclavia e imagen sugerente de daño en el aislante del cable. Durante el procedimiento, al externalizar el cable, se observó la rotura del aislante con exposición del conductor externo (Figura 2), se intentó retirar el electrodo mediante tracción, pero no se logró por presentar resistencia. Se decidió colocar un nuevo electrodo por abordaje de vena axilar guiado por venografía (Figura 3) y se realizó cambio de generador. Actualmente, el paciente se encuentra en seguimiento sin complicaciones.
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			Discusión

			El abordaje de la vena subclavia es una técnica ampliamente usada con una tasa de éxito tan alta como 98,9% (4); no obstante, en comparación con otros abordajes conlleva mayor riesgo de complicaciones como neumotórax (aproximadamente 1-2% de los pacientes (5,6)) y fallo del electrodo por aplastamiento subclavio (7,8). El síndrome de aplastamiento subclavio esta descrito en cables de marcapasos implantados por acceso subclavio y se desarrolla por fracturas del conductor o roturas en el aislamiento atribuidas a compresión entre la primera costilla y la clavícula (9). En el estudio realizado por Magney et al., donde se diseccionó ocho cadáveres con marcapaso permanente, con cables colocados por venopunción subclavia, se encontró que seis cables pasaban a través del músculo subclavio, cuatro a través del ligamento costoclavicular y dos pasaban a través de ambos tejidos antes de ingresar al sistema venoso; además, se evaluó las relaciones del cable con los movimientos de la clavícula y se observó que cuando la anatomía de la región esternoclavicular era normal no se producía contacto entre la clavícula y la primera costilla y que el atrapamiento del cable en el músculo subclavio, o el ligamento costoclavicular, lo expone a una flexión repetida durante los movimientos de la cintura escapular.

			El cable, generalmente, se fija por medio de una ligadura sobre un manguito protector al músculo pectoral, lo que genera dos puntos de fijación que limitan su libre movimiento, especialmente en individuos activos que realizan movimientos repetitivos de las extremidades superiores. El cable estaría sujeto a movimientos cíclicos de flexión y extensión tirando de él contra sus extremos anclados. Esto podría producir estiramiento y tensión lo cual daña el aislante o rompe los conductores (3). Estos mecanismos explican por qué el daño en el electrodo es lateral al ingreso al sistema venoso y, en vez de un aplastamiento costoclavicular, el daño estaría provocado por el atrapamiento en los tejidos blandos que genera flexión, angulación, tensión y abrasión en el electrodo, sobre todo en individuos activos.

			La fractura de un conductor introduce una impedancia adicional en serie en el circuito, mientras que una ruptura del aislante introduce una segunda vía de corriente en paralelo en el circuito. Por ello, la impedancia aumenta con la fractura de un conductor y disminuye con una ruptura del aislante (10); sin embargo, clínicamente, la evaluación de la impedancia convencional se ha encontrado en el rango normal al momento del diagnóstico en más del 70% de las fracturas del conductor y rupturas del aislamiento (11). En nuestro caso la impedancia del electrodo se encontraba dentro del rango normal; no obstante, ello no descarta el diagnóstico de rotura del aislante.

			La pérdida de captura o falla de captura, ocurre cuando el estímulo generado por el marcapasos no inicia una despolarización del miocardio. En el electrocardiograma se puede ver la espiga de estimulación sin la onda P o el complejo QRS subsiguiente a esta (12). Hay muchas causas para la pérdida de captura, y el momento del implante tiene una alta correlación con las causas específicas, estas se pueden dividir en agudas y a largo plazo; a su vez, las causas a largo plazo pueden ser de origen cardiaco o no cardiaco. La Tabla 1 resume las causas dividiéndolas en estas categorías (13). La falla del cable es una de las causas de pérdida de captura a largo plazo y puede presentarse años después del implante del marcapaso. Un estudio multicéntrico prospectivo realizado por Hauser et al., con el objetivo de examinar las razones por las que los generadores de impulsos de marcapasos y los cables transvenosos se retiraron del servicio, evaluó 2652 generadores de impulsos y 615 cables, y encontró que los defectos en el aislante causaron la mayoría de la falla de los cables (14). Tanto la ruptura del aislante como la fractura del conductor pueden ocasionar pérdida de captura y manifestarse de esta forma en el electrocardiograma; sin embargo, el comportamiento de la impedancia es diferente para ambos casos, por ello es importante su evaluación y el seguimiento de su tendencia.
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			El ruido se puede ver en la disfunción del cable debido a la interferencia electromagnética, miopotenciales (músculo diafragmático/esquelético) o problemas relacionados con el cable como fractura del conductor, falla del aislante o problemas en el conector. En la rotura del aislante podemos encontrar, además, la reproducción del ruido durante la manipulación del bolsillo, una impedancia anormalmente baja y evidencia radiográfica del daño en el cable (15). Ajit y Udyavar reportaron un caso de disfunción del cable ventricular en un paciente portador de marcapaso bicameral con síncopes recurrentes y cuya única manifestación era la sobredetección causada por el ruido en el canal ventricular, ya que la impedancia y el umbral de estimulación ventricular se mantenían en rangos normales, y en la evaluación radiológica no se encontró evidencia de fractura del conductor o rotura del aislante (16). En nuestro caso, a pesar de mantener un valor de impedancia dentro del rango normal, se encontró ruido ventricular en la telemetría y pérdida de captura que se reproducía a la manipulación del bolsillo, además, la imagen radiográfica sugería daño del aislante, hecho que se comprobó durante la intervención de reemplazo del cable ventricular.

			La punción de la vena axilar se está adoptando cada vez más tras la introducción de nuevas técnicas que han mejorado su seguridad y eficacia, así como mejores resultados en comparación con la punción de la vena subclavia, especialmente con respecto a la reducción del riesgo de falla del cable (8). Se han descrito diferentes técnicas para su abordaje como el uso de puntos de referencia óseos mediante fluoroscopia (17,18), venografía (8) o guiado por ecografía (19) con altas tasas de éxito. Una técnica que ha demostrado tener éxito en el 96% de los casos es acceder a la vena axilar utilizando una vista fluoroscópica en proyección caudal a 35° y dirigir la aguja de punción a la región que recubre el borde exterior de la primera costilla (18), esto expone el espacio subclavio y el contorno anterior de los pulmones evitando así el riesgo de neumotórax, si se realiza la técnica correctamente, si no se accede a la vena utilizando los puntos de referencia fluoroscópicos se puede usar venografía con la misma proyección. Es probable que el uso de ecografía para el abordaje de la vena axilar se adopte cada vez más, debido a la disponibilidad de equipos portátiles, además, nos permite disminuir la exposición a los rayos X y tiene una tasa de éxito similar al abordaje subclavio por ecografía (19).

			Debido al riesgo de complicaciones que presenta la punción subclavia esta no debe utilizarse como medida de primera línea, por lo que se recomienda la punción de la vena axilar o la incisión venosa cefálica, como primera opción para la implantación de cables transvenosos (20). Al comprobar el daño en el aislante y su posible relación con el acceso subclavio, se decidió implantar un nuevo cable por acceso axilar guiado por fluoroscopia con venografía. El procedimiento se realizó sin complicaciones y actualmente el paciente se encuentra en seguimiento.

			Conclusiones

			El abordaje de la vena subclavia es una técnica con alta tasa de éxito; sin embargo, presenta riesgo de complicaciones, entre ellas el daño al cable de estimulación por atrapamiento en el musculo subclavio o el ligamento costoclavicular. La falla del cable, fractura del conductor o ruptura del aislante, puede manifestarse como pérdida de captura y suele ocurrir de forma tardía en relación con el momento del implante. La caída de la impedancia es una manifestación específica del daño en el aislante, pero tiene baja sensibilidad, por lo que se debe evaluar las tendencias de la impedancia, la presencia de ruido ventricular y la evidencia radiográfica del daño del cable. El abordaje de la vena axilar es un opción eficaz y segura, especialmente con respecto a la integridad del cable, en comparación con el abordaje subclavio, existen diferentes técnicas para su abordaje con altas tasas de éxito y se recomienda como primera opción para la implantación de cables transvenosos.
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Rotura de aislante del electrodo. Sefialados por flechas A: se observa aislante roto y desplazado. B: se observa exposicion
del conductor.
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Figura 1. Electrocardiograma donde se observa pérdida de captura, las flechas negras sefialan las espigas de estimulacion que
no son seguidas de complejo QRS, ritmo de base fibrilacién auricular.
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Tabla 1. Causas de pérdida de captura teniendo en cuenta el
momento del implante del marcapaso
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Imagen fluoroscépica. La flecha roja sefala electrodo antiguo que ingresa medialmente, la estrella indica la zona de rotura
de aislante. La flecha azul sefiala electrodo nuevo colocado por abordaje axilar y que ingresa lateralmente a la regién costoclavicular.
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